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LRS ADVanced Sandwich-Klemme

53547 LRS ADVanced Sandwich-Klemme, höhe: 15 mm

53548 LRS ADVanced Sandwich-Klemme, höhe: 8 mm 

Die Sandwich-Backe wird zwischen der Basis 
und der Abdeckung einer LRS ADV geraden 
Backe eingesetzt, um die Position zum 
Einführen der Schrauben über der Schiene zu 
erhöhen. Es sind zwei Modelle der Sandwich-
Backe verfügbar, deren Auswahl von der 
Femurkrümmung bedingten Verschiebung 
abhängt: 8mm (53548) und 15mm (53547). 
Diese Klemme ist nützlich, wenn der Femur 
gekrümmt ist, um die Anbringung von Schrauben 
in der Mitte der Klemme im Zentrum des 
Knochens zu gestatten. Sie wird zusammen mit 
längeren Verriegelungsbolzen verwendet, um 
eine Fixation an der Schiene zu ermöglichen. 
Erweiterungsstücke (Kompressions-/
Distraktions-Elemente) für den Einsatz der 
Kompressions-/Distraktions-Einheiten werden 
ebenfalls bereitgestellt.

Kompression-/Distraktions-Element

Beachten Sie die Gebrauchsanweisung für das Produkt PQREC, die Gebrauchsanweisung für Orthofix-Implantate und das zugehörige Instrument PQSCR 
und die Gebrauchsanweisung für wiederverwendbare Medizinprodukte PQRMD, die die Bedienungsanleitung für das Produkt enthalten.
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Während der Assistent die distale Klemme 
sicher in Position hält, prüft der Chirurg, ob an 
den gewählten Stellen eine zufrieden stellende 
Einführung der Schrauben an der proximalen, 
distalen und zentralen Klemme möglich ist.

Wenn dies erreicht wurde, wird die Schiene 
in Position gehalten, während die Schrauben 
unter Verwendung des Standardverfahrens 
eingebracht werden.

Die Kompressions-/Distraktions-Elemente 
werden auf der Abdeckung der geraden 
Klemme befestigt und die Kompressions-/
Distraktions-Einheiten werden eingeführt.
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Achtung: Nach US-amerikanischer Gesetzgebung darf dieses Medizinprodukt nur durch einen Arzt oder auf dessen Anweisung verkauft 
bzw. abgegeben werden. Der ordnungsgemäße chirurgische Eingriff liegt in der Verantwortung des zuständigen Arztes. Die dargestellten 
Operationstechniken dienen der Information. Jeder Chirurg muss aufgrund seiner persönlichen medizinischen Ausbildung und Erfahrung 
über deren Eignung entscheiden.
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Hersteller:
ORTHOFIX Srl
Via Delle Nazioni 9 - 37012 Bussolengo 
(Verona) - Italien
Telefon +39 045 6719000
Fax +39 045 6719380
www.orthofix.com

orthofix.com
LR-1003-QR-G2 BA 02/22 (0418427)

Spezifische Informationen zu Indikationen und Kontraindikationen, Warnhinweisen, 
Sicherheitsmaßnahmen, Nebenwirkungen und Sterilisation entnehmen Sie bitte der mit dem jeweiligen 

Produkt mitgelieferten Gebrauchsanweisung.

Deutschland/Österreich
Orthofix GmbH

Siemensstr. 5, 85521 Ottobrunn
Tel.: +49 89 354 99 99 - 0

Fax: +49 89 354 99 99 - 77

info@orthofix.de

Vertrieben von:

Eine elektronische Gebrauchsanweisung finden Sie auf der Website http://ifu.orthofix.it

Digitale Gebrauchsanweisung – Zugangsmindestanforderungen:
• Internetverbindung (56 Kbit/s)
• Produkt zum Betrachten von PDF-Dateien (ISO/IEC 32000-1)
• Speicherplatz: 50 Mbyte

Ein kostenloses Druckexemplar kann beim Kundenservice angefordert werden (Lieferung innerhalb von 7 Tagen):
Tel. +49 089 354 9999 0, Fax +49 089 354 9999 77
E-Mail: customerservice@orthofix.de

http://ifu.orthofix.it
mailto:customerservice%40orthofix.it?subject=

